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AyudasÊTecnoÊDinámicasÊS.L. 
c/LlobregatÊ12,ÊSantaÊPerpètua,Ê08130,ÊBarcelona 
Tel.Ê935Ê74Ê74Ê74ÊFax.Ê935Ê74Ê74Ê75Ê 
info@ayudasdinamicas.com,Êwww.ayudasdinamicas.comÊ 

Versión 2. (06/2023) 

UniónÊEuropea:ÊinformaciónÊsobreÊdesechoÊdeÊresiduosÊ 

ElÊsímboloÊ indicaÊque,ÊdeÊacuerdoÊconÊ lasÊnormativasÊ locales,Ê tuÊ
productoÊ y/oÊ tuÊ bateríaÊ deberánÊ desecharseÊ deÊ maneraÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
independienteÊdeÊlosÊresiduosÊdomésticos.ÊCuandoÊesteÊproductoÊ
alcanceÊ elÊ finalÊ deÊ suÊ vidaÊ útil,Ê deberásÊ llevarloÊ aÊ unÊ puntoÊ deÊÊÊÊ

recolecciónÊdesignadoÊporÊlasÊautoridadesÊlocales.ÊLaÊrecogidaÊseparadaÊyÊelÊ
reciclajeÊdelÊproductoÊoÊtuÊbateríaÊenÊelÊmomentoÊdeÊsuÊdesechoÊayudaránÊaÊ
protegerÊ losÊ recursosÊ naturalesÊ yÊ aÊ garantizarÊ suÊ reciclajeÊ deÊ formaÊ queÊÊÊÊÊÊ
protejaÊlaÊsaludÊdeÊlasÊpersonasÊyÊelÊmedioÊambiente.Ê 

  

SILLAÊDEÊRUEDASÊELÉCTRICAÊPLEGABLEÊR500 
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INTRODUCCIÓN 
 
LeaÊatentamenteÊelÊmanualÊdelÊusuarioÊantesÊdeÊutilizarÊelÊproducto. 

· EsteÊmanualÊcontieneÊoperaciones,ÊmétodosÊdeÊensamblajeÊyÊsolucionesÊ
paraÊfallosÊsimples. 

· EsteÊmanualÊseÊaplicaÊaÊnuestroÊmodelo:ÊR-500 

· EsteÊ manualÊ contieneÊ mantenimientoÊ deÊ sillaÊ deÊ ruedasÊ eléctricaÊ yÊÊÊÊÊÊÊ
métodosÊdeÊautocomprobación,ÊporÊfavorÊguárdeloÊparaÊfuturasÊconsultas. 

· ProporcioneÊesteÊmanualÊcomoÊreferenciaÊcuandoÊotrasÊpersonasÊvayanÊaÊ
usarÊestaÊsillaÊdeÊruedas. 

· LasÊanotacionesÊeÊ ilustracionesÊenÊesteÊmanualÊpuedenÊserÊ ligeramenteÊ
diferentesÊconÊlasÊpartesÊrealesÊdebidoÊaÊmejorasÊdeÊcalidadÊoÊdiseño.Ê 

· PóngaseÊ enÊ contactoÊ conÊ suÊ distribuidorÊ siÊ hayÊ algunaÊ ambigüedadÊ oÊÊÊ
pregunta. 

· ElÊusoÊincorrectoÊdeÊesteÊvehículoÊpuedeÊprovocarÊ lesiones.ÊConducirÊdeÊ
maneraÊinseguraÊpodríaÊperjudicarseÊaÊsíÊmismoÊyÊaÊotros. 

· LaÊsillaÊdeÊruedasÊeléctricaÊestáÊdiseñadaÊparaÊtransportarÊcómodamenteÊ
aÊpersonasÊconÊdificultadesÊparaÊcaminarÊoÊsinÊhabilidadesÊparaÊcaminar. 

· EstaÊsillaÊdeÊ ruedasÊ eléctricaÊestáÊdiseñadaÊparaÊ transportarÊ soloÊaÊ unaÊÊÊ
persona. 

 
 
SímbolosÊutilizadosÊenÊesteÊmanual 

 
 
SímboloÊdeÊadvertencia 
 

SigaÊlasÊindicacionesÊescritasÊalÊladoÊdeÊesteÊsímbolo. 
PorÊ favor,Ê presteÊ atenciónÊ aÊ estasÊ instrucciones,Ê deÊ loÊ contrarioÊ podríaÊÊÊÊÊÊ
provocarÊlesionesÊfísicasÊoÊdañosÊaÊlaÊsillaÊdeÊruedas. 
 
FINALIDADÊDELÊPRODUCTO 
LaÊ R500Ê estáÊ diseñadaÊ paraÊ serÊ utilizadaÊ porÊ adultosÊ conÊ discapacidadÊ yÊÊ
movilidadÊreducidaÊqueÊrequierenÊunÊsillaÊeléctricaÊparaÊsusÊdesplazamientosÊ
cotidianosÊ .ÊSuÊusoÊ estáÊdestinadoÊaÊ serÊutilizadoÊenÊcasaÊ yÊ enÊelÊ exterior,Ê
siempreÊ yÊ cuandoÊ seaÊ enÊ superficiesÊ lisas.Ê DebenÊ evitarseÊ losÊ bordillosÊ yÊ
otrosÊobstáculos. 
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COMPROBACIONESÊDEÊMANTENIMIENTOÊ 
LaÊsiguienteÊesÊunaÊ listaÊdeÊverificación,Ê laÊsillaÊdeÊruedasÊeléctricaÊdebeÊserÊ
revisadaÊdeÊacuerdoÊconÊnuestroÊsugerencia.ÊCuandoÊseÊenciendeÊoÊapagaÊlaÊ
sillaÊdeÊruedas,ÊseÊrealizaÊunaÊautocomprobaciónÊautomáticamente.Ê 
 
AntesÊdeÊusar,ÊverifiqueÊsiÊlasÊsiguientesÊpartesÊsiÊestánÊcorrectas: 

· Respaldo.Ê 

· Reposabrazos.Ê 

· PosiciónÊdelÊcontrolador. 

· Reposapiés.Ê 

· CargaÊdeÊlaÊbatería. 

· PalancaÊ deÊ embragueÊ /Ê ajusteÊ paraÊ laÊ conversiónÊ entreÊmodoÊmanualÊ yÊ
modoÊeléctrico. 

 
VerifiqueÊlasÊsiguientesÊpartesÊmensualmente: 

· Tornillos.Ê 

· Frenos. 

· PalancaÊ deÊ embragueÊ /Ê ajusteÊ paraÊ laÊ conversiónÊ entreÊmodoÊmanualÊ yÊÊ
modoÊeléctrico. 

· LasÊruedasÊdelanterasÊyÊ traserasÊyÊ laÊprofundidadÊdelÊdibujoÊdeÊ laÊbandaÊ
deÊrodadura. 

· ConectoresÊdelÊcontroladorÊyÊdelÊelÊcargador. 
 
CONDICIONESÊDEÊALMACENAMIENTO: 

TemperaturaÊambienteÊ-40C˚Ê～Ê+Ê55C˚Ê; 

HumedadÊrelativaÊ≤80%; 

PresiónÊdeÊaireÊ86kPaÊ～Ê106kPa. 

 
GARANTÍA 

LaÊgarantíaÊseÊextiendeÊporÊ2Êaños,ÊsegúnÊ laÊLeyÊvigenteÊdeÊGarantíasÊqueÊ
haceÊ referenciaÊ aÊ todosÊ losÊ defectosÊ deÊ losÊ materialesÊ oÊ deÊ fabricación.ÊÊÊÊ
QuedanÊ excluidosÊ deÊ laÊ garantíaÊ losÊ desperfectosÊ ocasionadosÊ porÊ elÊÊÊÊÊÊÊÊ
desgasteÊnaturalÊoÊporÊusoÊindebido.Ê 

EnÊelÊcasoÊqueÊrequieraÊunaÊreparaciónÊdeÊsuÊproducto,ÊpóngaseÊenÊcontactoÊ
conÊelÊdistribuidorÊqueÊseÊloÊvendió.ÊAÊtravésÊdeÊél,ÊlaÊfábricaÊleÊproporcionaráÊ
todoÊelÊsoporteÊdeÊsuÊgarantía.Ê 
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MANTENIMIENTO 

DebeÊmantenerÊlaÊsillaÊdeÊruedasÊlimpiaÊyÊlasÊruedasÊdelanterasÊdireccionalesÊ
libresÊdeÊsuciedadÊqueÊpuedaÊverÊafectadoÊsuÊfuncionamiento. 
LaÊ bateríaÊ debeÊ serÊ cargadaÊ periódicamenteÊ yÊ nuncaÊ descargarlaÊ porÊÊÊÊÊÊÊ
completo,ÊparaÊalargarÊsuÊvidaÊútil. 
ParaÊmásÊmantenimientoÊcontacteÊconÊsuÊdistribuidor.ÊNuestraÊsugerenciaÊesÊ
revisarÊlaÊsillaÊdeÊruedasÊunaÊvezÊalÊaño. 
 
LimpiezaÊ 
PorÊfavor,ÊlimpieÊlaÊsillaÊdeÊruedasÊregularmente. 
LimpieÊ lasÊ partesÊ queÊ seÊ tocanÊ conÊ frecuenciaÊ conÊ elÊ cuerpoÊ delÊ usuarioÊ
(comoÊelÊcojín,ÊelÊreposabrazos,ÊelÊjoystickÊoÊcontrolador)ÊconÊunÊpañoÊlimpioÊ
yÊ ligeramenteÊ mojadoÊ conÊ aguaÊ y/oÊ detergenteÊ suave,Ê noÊ abrasivo.Ê SequeÊ
completamenteÊlaÊsillaÊunaÊvezÊterminado. 
 
Ruedas 
CompruebeÊ elÊ estadoÊ deÊ desgasteÊ conÊ regularidad.Ê CuandoÊ laÊ profundidadÊ
delÊ dibujoÊ deÊ laÊ bandaÊ deÊ rodaduraÊ delÊ neumáticoÊ esÊ inferiorÊ aÊ 1Ê mm,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
reemplaceÊelÊneumáticoÊporÊunoÊnuevo. 
 
Batería 
AsegúreseÊ deÊ queÊ laÊ bateríaÊ siempreÊ estéÊ completamenteÊ cargadaÊ yÊ noÊ laÊ
dejeÊdescargarÊporÊcompletoÊparaÊprolongarÊlaÊvidaÊútilÊdeÊlaÊbatería. 
 
MALÊ FUNCIONAMIENTOÊ YÊ CONTROLESÊ DEÊ LAÊ SILLAÊ DEÊ RUEDASÊ
ELÉCTRICA 
CuandoÊocurranÊ fallosÊenÊelÊ funcionamientoÊdeÊ laÊsillaÊdeÊ ruedas,ÊapagueÊ laÊ
alimentaciónÊantesÊdeÊverificar. 
Síntoma:Ê pierdeÊ energíaÊ porÊ completoÊ yÊ todasÊ lasÊ lucesÊ LEDÊ delÊ panelÊ delÊ
controladorÊestánÊapagadas. 
PasosÊdeÊverificación: 
PasoÊ1:ÊverificarÊsiÊelÊenchufeÊdelÊJoystick/controladorÊestáÊflojo. 
PasoÊ2:ÊverificarÊsiÊlaÊconexiónÊdelÊenchufeÊdelÊcontroladorÊyÊlaÊcajaÊdeÊlaÊba-
teríaÊ estáÊ floja.ÊPorÊ favorÊ vuelvaÊ aÊ conectarloÊ (siempreÊ tireÊdelÊ conector,Ê noÊ
tireÊdelÊcableÊparaÊevitarÊdaños).ÊDespuésÊdeÊ laÊcomprobaciónÊanterior,ÊsiÊ laÊ
sillaÊdeÊruedasÊaúnÊnoÊpuedeÊrestablecerÊlaÊenergía,ÊoÊsiÊ losÊusuariosÊtienenÊ
algunaÊpreguntaÊsobreÊ laÊcomprobaciónÊanterior,ÊcomuníqueseÊconÊsuÊdistri-
buidor. 
NOTA:ÊElÊcontroladorÊtieneÊunÊsistemaÊdeÊdiagnósticoÊparaÊmonitorearÊelÊcon-
troladorÊyÊelÊmotor.Ê 
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COMPONENTESÊDEÊLAÊSILLAÊDEÊRUEDASÊELÉCTRICAÊPLEGABLE 

Joystick 
Reposabrazos 

RuedaÊtrasera 
 

Embrague 

RuedaÊdelantera 
Motor 

ReposapiésÊ 

DIMENSIONES 980*600*950mm DIMENSIONESÊPLEGADA 800*600*400mm 

ASIENTO 420*420mm PESO 28Kg 

VELOCIDAD 6Km/h ALTURAÊASIENTO 480mm 

ALTURAÊREPOSABRAZOS 270mm ALTURAÊRESPALDO 450mm 

PESOÊMÁXIMO 100Kg RUEDAÊDELANTERA 8" 

RUEDAÊTRASERA 12" BATERIA 24VÊ20AhÊLi-ion 

MOTORES DCÊ24VÊ250W CARGADOR ACÊ100˜240V,Ê50Hz,Ê1.5˜5A 

AUTONOMÍAÊAPROX. 20Km CONTROLADOR 50A 

GRADOÊDEÊPROTECCIÓN IPX3 GRADOÊMÁX.ÊPENDIENTE 10˚ 

RADIOÊDEÊGIRO ≤1.2m ESTABILIDADÊESTÁTICA 9˚ 

ESPECIFICACIONES 
 

LaÊ sillaÊ deÊ ruedasÊ eléctricasÊ plegableÊ R500Ê funcionanÊ conÊ unaÊ bateríaÊ deÊÊ
ionesÊdeÊlitio,ÊimpulsadaÊporÊmotoresÊDC.ÊElÊcontrolÊdeÊlaÊdirecciónÊyÊelÊajusteÊ
deÊlaÊvelocidadÊseÊrealizaÊmedianteÊelÊjoystick.Ê 
EsÊ adecuadaÊ paraÊ usoÊ aÊ bajaÊ velocidad,Ê terrenosÊ llanosÊ enÊ buenasÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
condicionesÊ yÊ paraÊ superarÊ pequeñasÊ pendientes.Ê AdecuadaÊ paraÊ usoÊ enÊÊ

interiores. NoÊaptaÊparaÊcircularÊenÊcarretera. 

MODELOÊR500-2ÊCONÊ2ÊKITSÊDEÊBATERÍASÊDEÊLITIOÊ20AH+20AH 

DeÊ mismasÊ característicasÊ queÊ elÊ modeloÊ R500.Ê IncorporaÊ 2Ê packsÊ deÊÊÊÊÊÊÊÊ
bateríasÊ deÊ litioÊ loÊ queÊ incrementaÊ laÊ autonomíaÊ hastaÊ losÊ 40kmÊ
(aproximadamente) 
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Contraindicaciones 
PersonasÊ queÊ seÊ encuentranÊ enÊ estasÊ circunstancias:Ê lasÊ extremidadesÊÊÊÊ
superioresÊnoÊresponden,ÊdemenciaÊsenil,ÊnoÊpuedeÊcuidarseÊaÊsíÊmismos,ÊyÊ
lasÊcontraindicacionesÊdeÊsuÊmédico. 

 

INDICACIONESÊDEÊSEGURIDAD 

· ClasificaciónÊ segúnÊ elÊ tipoÊ deÊ protecciónÊ contraÊ descargasÊ eléctricas:ÊÊÊÊÊ
PotenciaÊinterna. 

· ClasificaciónÊ segúnÊ elÊ tipoÊ deÊ protecciónÊ contraÊ descargasÊ eléctricas:ÊÊ
AplicaciónÊtipoÊB. 

· ClasificaciónÊsegúnÊelÊgradoÊdeÊprotecciónÊdeÊestanqueidad:ÊIPX3. 

· ClasificaciónÊ segúnÊ laÊ seguridadÊ deÊ usoÊ enÊ unaÊ mezclaÊ anestésicaÊÊÊÊÊÊÊ
inflamableÊ conÊ aireÊ oÊ gasÊ mezcladoÊ cuandoÊ seÊ producenÊ gasesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
anestésicosÊinflamablesÊdeÊoxígenoÊuÊóxidoÊnitroso:ÊNoÊtipoÊAPÊ/ÊAPG. 

· ClasificaciónÊsegúnÊelÊmodoÊdeÊoperación:ÊOperaciónÊcontinua. 

· TensiónÊnominal:ÊDC.24V. 

· NoÊtieneÊprotecciónÊenÊelÊcasoÊdeÊnecesidadÊdeÊusoÊdeÊunÊdesfibrilador. 
 
AVISOSÊDEÊUSO 
PrecaucionesÊgeneralesÊdeÊmanejo 

· MantengaÊlasÊmanosÊenÊelÊreposabrazosÊparaÊcontrolarÊlaÊsillaÊdeÊruedas. 

· PractiqueÊenÊparquesÊuÊotrosÊlugaresÊsegurosÊyÊabiertosÊhastaÊqueÊpuedaÊ
usarÊlaÊsillaÊdeÊruedasÊeléctricaÊconÊdestreza. 

· PractiqueÊcompletamenteÊlaÊconducciónÊenÊunÊlugarÊseguro,ÊparaÊdominarÊ
elÊprincipioÊdeÊavanzar,ÊdetenerseÊyÊgirarÊenÊcírculos. 

· AntesÊ deÊ conducirÊ enÊ exteriores,Ê vayaÊ acompañadoÊ deÊ cuidadoresÊ yÊÊÊÊÊ
confirmeÊqueÊesÊseguro. 

· SigaÊ estrictamenteÊ lasÊ reglasÊ deÊ tránsitoÊ delÊ peatón,Ê noÊ seÊ considereÊÊÊ
conductorÊdeÊunÊvehículo. 

· ConduzcaÊ porÊ laÊ aceraÊ yÊ useÊ losÊ pasosÊ deÊ cebra.Ê NoÊ conduzcaÊ porÊ laÊÊÊÊÊ
carretera. 

· AsegúreseÊ deÊ mantenerÊ laÊ presiónÊ deÊ losÊ neumáticosÊ correcta,Ê unaÊÊÊÊÊÊ
presiónÊ masÊ bajaÊ oÊ masÊ altaÊ deÊ losÊ neumáticosÊ puedeÊ causarÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
inestabilidadÊenÊlaÊconducciónÊoÊpérdidaÊdelÊcontrolÊdeÊlaÊsilla. 
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UsoÊdelÊcontrolÊdelÊinterruptorÊdeÊencendido 

DespuésÊdeÊencender,Ê elÊ indicadorÊdeÊbateríaÊ
tambiénÊ muestraÊ laÊ capacidadÊ restanteÊ deÊ laÊÊÊÊ
batería. 

CuandoÊ todosÊ losÊ LEDÊ estánÊ encendidos,Ê laÊÊÊÊ
cargaÊdeÊlaÊbateríaÊestáÊcompleta. 

CuandoÊ soloÊ unaÊ luzÊ LEDÊ rojaÊ oÊ amarillaÊ estáÊ encendida,Ê laÊ bateríaÊ debeÊÊÊÊ
cargarse.ÊParaÊviajesÊdeÊlargaÊdistancia,Êasegúre-
seÊdeÊqueÊlaÊbateríaÊestéÊcompletamenteÊcargada. 

UsandoÊelÊjoystick 

LaÊdirecciónÊyÊelÊmovimientoÊdeÊlaÊsillaÊdeÊruedasÊ
seÊ controlanÊ conÊ elÊ joystick.Ê ElÊ joystickÊ tambiénÊ

controlaÊlaÊvelocidadÊdeÊmovimiento. 

EnciendaÊoÊapagueÊlaÊalimentaciónÊcuandoÊ
elÊjoystickÊestéÊenÊlaÊposiciónÊcentral.ÊDeÊloÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

contrario,Ê elÊ controladorÊ daráÊ unaÊ señalÊ deÊÊÊÊÊÊÊ
operaciónÊincorrecta. 

AlÊ soltarÊ elÊ joystickÊ enÊ elÊ centro,Ê estaÊ anomalíaÊ seÊ detendrá.Ê SiÊ continúa,ÊÊÊÊ
podríaÊdeberseÊaÊunÊproblemaÊconÊelÊcontrolÊremoto,ÊenÊesteÊcaso,ÊnoÊloÊuseÊyÊ
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UsoÊdelÊcontrolÊdelÊinterruptorÊdeÊencendido 

PresioneÊesteÊbotón,Ê lasÊ lucesÊ indicadorasÊdeÊcargaÊ
deÊlaÊbateríaÊseÊencenderánÊdeÊizquierdaÊaÊderecha.Ê
PresioneÊdeÊnuevo,ÊtodasÊlasÊlucesÊLEDÊseÊapagan. 

 

EnÊalgunasÊsituacionesÊdeÊemergencia,ÊpuedeÊapagarÊ laÊalimentaciónÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
directamenteÊpresionandoÊelÊbotónÊdeÊencendido. 

ModoÊeconómicoÊ 

SiÊ noÊ seÊ utilizaÊ elÊ joystickÊ duranteÊ másÊ deÊ 20Ê minutos,Ê laÊ alimentaciónÊ seÊÊÊÊ
apagaÊautomáticamenteÊyÊelÊsistemaÊentraÊenÊmodoÊeconómico.ÊElÊsistemaÊseÊ
activaráÊdesdeÊelÊmodoÊdeÊsuspensiónÊpresionandoÊelÊbotónÊdeÊencendido. 

RegulaciónÊdeÊvelocidad 

DeÊ acuerdoÊ conÊ losÊ hábitosÊ yÊ circunstanciasÊ delÊ usuario,Ê laÊ velocidadÊ deÊÊÊÊ
conducciónÊdeÊlaÊsillaÊdeÊruedasÊesÊajustable. 

AjusteÊ laÊ velocidadÊ presionandoÊ elÊ botónÊ deÊÊÊÊÊÊÊ
disminuciónÊoÊelÊbotónÊdeÊaumento.ÊLaÊvelocidadÊseÊ
divideÊ enÊ cincoÊ secciones,Ê queÊ vanÊ desdeÊ 20%,Ê
40%,Ê60%,Ê80%,Ê100%ÊdeÊlaÊvelocidadÊmáxima. 

 

MANDOÊ/ÊJOYSTICK 

Joystick 

DisminuirÊvelocidad 
AumentarÊvelocidad 

Bocina 

EstadoÊdeÊlaÊbatería 

IndicadorÊdeÊvelocidad 

Encendido/Apagado 
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VayaÊ acompañadoÊ porÊ unÊ cuidadorÊ oÊ eviteÊ conducirÊ enÊ lasÊ siguientesÊÊ
condiciones: 

· EvitarÊconducirÊconÊmalÊtiempo,ÊcomoÊdíasÊlluviosos,ÊnieblaÊintensa,ÊvientoÊ
fuerte,Ênieve,Êetc. 

· EnÊ casoÊ deÊ queÊ laÊ sillaÊ deÊ ruedasÊ eléctricaÊ estéÊmojada,Ê limpieÊ elÊ aguaÊÊ
inmediatamente. 

· NoÊconduzcaÊenÊlasÊmalasÊcondicionesÊdelÊcamino,ÊcomoÊbarro,Êsendero,Ê
caminoÊdeÊarena,Êgrava,Êetc. 

· EviteÊconducirÊporÊunaÊzonaÊdondeÊhayaÊmuchaÊaglomeraciónÊdeÊgente. 

· ConduzcaÊevitandoÊzanjas,Êestanques,Êetc. 

· NoÊcruceÊlasÊvíasÊdelÊtren,ÊyaÊqueÊpuedenÊquedarÊatrapadasÊlasÊruedas. 

· LaÊ sillaÊ deÊ ruedasÊ eléctricaÊ esÊ soloÊ paraÊ usoÊ personal,Ê noÊ esÊ aptaÊ paraÊ
transportarÊotrasÊpersonasÊniÊmercancías. 

PrecaucionesÊparaÊlasÊpendientes: 

· NoÊ conduzcaÊ enÊ losÊ siguientesÊ lugares:Ê colinasÊ empinadas,Ê lugaresÊÊÊÊÊÊ
inclinados,ÊescalonesÊaltos,Êcanales,Êetc. 

· EviteÊconducirÊenÊpendientesÊpronunciadas.ÊElÊrangoÊdeÊlaÊpendienteÊdebeÊ
serÊ inferiorÊ aÊ 10˚.Ê SiempreÊ tengaÊ precauciónÊ yÊ maniobreÊ conÊ cuidadoÊ
cuandoÊconduzcaÊenÊunaÊpendiente. 

· DisminuyaÊlaÊvelocidadÊduranteÊelÊdescenso. 

· NoÊconduzcaÊdeÊladoÊenÊlaÊpendiente. 

· NoÊconducirÊcercaÊdeÊescalerasÊniÊintenteÊsalvarÊescalones. 

· EviteÊcruzarÊzanjasÊanchas. 
 
NuncaÊdesembragueÊoÊcoloqueÊenÊmodoÊmanualÊ laÊsillaÊdeÊruedasÊÊÊÊÊÊ
eléctricaÊenÊunaÊpendiente. 

· SiÊ laÊ sillaÊ deÊ ruedasÊ noÊ funcionaÊ correctamenteÊ enÊ unÊ cruceÊ deÊ tráfico,ÊÊ
soliciteÊayudaÊinmediatamenteÊaÊlosÊtranseúntesÊyÊdesembragueÊlaÊsillaÊdeÊ
ruedasÊenÊmodoÊmanual,ÊluegoÊempujeÊlaÊsillaÊdeÊruedasÊparaÊabandonarÊ
laÊescenaÊ(siÊustedÊesÊcapazÊdeÊrealizarlo),ÊoÊÊelÊpropioÊusuarioÊparaÊalejar-
seÊdelÊsitioÊaÊunÊlugarÊseguroÊdeÊinmediato. 

PrecaucionesÊparaÊlosÊcuidadores: 

· LosÊcuidadoresÊdebenÊconfirmarÊqueÊ losÊpiesÊdeÊ losÊusuariosÊestánÊenÊ laÊ
posiciónÊ correctaÊ deÊ losÊ reposapiésÊ yÊ asegurarseÊ deÊ queÊ laÊ ropaÊ noÊ seÊ
puedaÊatascarÊconÊlasÊruedas. 

· ElÊcuidadorÊdebeÊempujarÊlaÊsillaÊdeÊruedasÊparaÊavanzarÊyÊmantenerseÊaÊ
salvoÊenÊpendientesÊpronunciadasÊoÊpendientesÊlargas. 
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OTROSÊAVISOSÊDEÊSEGURIDAD 
ReparaciónÊyÊreinstalación 

· SiÊtieneÊqueÊreparar,ÊcomuníqueseÊconÊelÊvendedorÊdondeÊlaÊadquirió.ÊNoÊ
realiceÊmodificaciones.ÊPuedeÊcausarÊaccidentesÊoÊmalÊfuncionamientoÊdeÊ
laÊsillaÊdeÊruedasÊeléctrica. 

· MantenerÊsiempreÊsuÊsillaÊdeÊruedasÊseca 

· NoÊguardeÊlaÊsillaÊdeÊruedasÊenÊunÊlugarÊhúmedo.ÊSiÊlaÊsillaÊestáÊmojada,Ê
séquelaÊdeÊinmediato. 

NoÊrealiceÊmodificacionesÊaÊlaÊsillaÊdeÊruedasÊeléctrica. 
ParaÊnoÊcausarÊdesequilibrioÊenÊlaÊsilla,ÊnoÊagregueÊpesoÊextra. 
CuandoÊalguienÊestáÊsentadoÊenÊlaÊsillaÊdeÊruedasÊoÊelÊembragueÊnoÊ
estáÊenÊmodoÊmanual,ÊnoÊuseÊotrosÊvehículosÊparaÊtirarÊoÊempujarÊlaÊÊÊÊ
sillaÊdeÊruedas. 

VIDAÊÚTIL 
LaÊvidaÊútilÊdeÊesteÊproductoÊesÊdeÊ5Êaños.ÊPorÊfavorÊuseÊelÊproductoÊdentroÊ
deÊesteÊperíodoÊparaÊevitarÊaccidentes. 
 
COMPATIBILIDADÊELECTROMAGNÉTICA 
LaÊsillaÊdeÊruedasÊeléctricaÊdebeÊestarÊlejosÊdeÊcamposÊmagnéticosÊfuertesÊyÊ
grandesÊequiposÊeléctricosÊinductivos,ÊtalesÊcomoÊestaciónÊdeÊradio,ÊestaciónÊ
deÊ TV,Ê estaciónÊ deÊ radioÊ subterránea,Ê estaciónÊ deÊ radioÊ transmisoraÊ deÊÊÊÊÊ
teléfonoÊcelular.Ê 
PresteÊ atenciónÊ siÊ hayÊ fuentesÊ deÊ interferenciasÊ electromagnéticasÊ cerca,ÊÊÊÊÊ
sitúeseÊtanÊlejosÊcomoÊpuedaÊparaÊevitarÊlasÊinterferenciasÊelectromagnéticas.Ê 
Nota: 

· LaÊ sillaÊ deÊ ruedasÊ eléctricaÊ debeÊ cumplirÊ conÊ losÊ requisitosÊ deÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
compatibilidadÊelectromagnética. 

· ElÊusuarioÊ debeÊusarÊ laÊ sillaÊdeÊ ruedasÊeléctricaÊ segúnÊ laÊ compatibilidadÊ
electromagnéticaÊsegúnÊlaÊinformaciónÊprovista. 

· LosÊ dispositivosÊ deÊ comunicaciónÊ deÊ radioÊ frecuenciaÊ comoÊ portátilesÊ yÊ
móvilesÊ afectaránÊ alÊ rendimientoÊ deÊ laÊ sillaÊ deÊ ruedasÊ eléctrica.Ê PorÊ loÊÊÊÊ
tanto,ÊeviteÊperturbacionesÊelectromagnéticasÊfuertes,ÊcomoÊlosÊteléfonosÊ
móvilesÊoÊmicroondas. 

· ElÊvoltajeÊdeÊcorteÊdeÊlaÊbateríaÊesÊdeÊ23V. 

· LaÊsillaÊdeÊ ruedasÊeléctricaÊperteneceÊaÊ laÊclaseÊDÊenÊGBÊ /ÊTÊ18029.21-
2012,ÊsillaÊdeÊruedasÊconÊdirecciónÊdiferencialÊelectrónicoÊyÊfrenoÊmanual. 

LaÊ sillaÊ deÊ ruedasÊ eléctricaÊ noÊ debeÊ usarseÊ juntoÊ conÊ otrosÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
dispositivos.Ê SiÊ esÊ necesario,Ê porÊ favorÊ verifiqueÊ queÊ laÊ sillaÊ deÊÊÊÊ
ruedasÊpuedaÊfuncionarÊconÊnormalidadÊbajoÊlasÊcircunstancias. 
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UsoÊyÊmantenimientoÊdeÊlaÊbatería 

CuandoÊlaÊvidaÊútilÊdeÊlaÊbateríaÊhaÊllegadoÊaÊsuÊfin.ÊElÊcambioÊloÊdebeÊrealizarÊ
personalÊcualificado.ÊDebeÊponerseÊenÊcontactoÊconÊelÊdistribuidorÊqueÊseÊ laÊ
vendió.ÊUnÊcambioÊincorrectoÊdeÊlaÊbateríaÊpuedeÊcausarÊpeligroÊdeÊexplosión.Ê
SolamenteÊdebeÊusarÊbateríasÊoriginalesÊyÊnoÊdeÊotrosÊmodelos.Ê 

PuntosÊclaveÊparaÊprolongarÊlaÊvidaÊútilÊdeÊlaÊbatería:Ê 
CárguelaÊconÊfrecuenciaÊparaÊmantenerÊlaÊbateríaÊllena.Ê 
DebeÊcargarÊcompletamenteÊlaÊbateríaÊsiÊnoÊseÊusaÊlaÊsillaÊdeÊruedas.ÊSiÊdejaÊ
deÊusarÊduranteÊmuchoÊtiempo,ÊesÊmejorÊcargarlaÊdosÊvecesÊalÊmes. 
 

DIAGNÓSTICOÊDELÊSISTEMAÊ(FALLOS): 

CuandoÊlasÊlucesÊindicadorasÊLEDÊparpadean,ÊsignificaÊqueÊlaÊsillaÊdeÊruedasÊ
tieneÊalgunaÊanomalía.Ê 
PuedenÊocurrirÊenÊlasÊsiguientesÊpartes:Êmotores,Êfrenos,Êbatería,ÊconexionesÊ
deÊcables,Êetc. 
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ProcesoÊdeÊcarga: 

PasoÊ1:ÊAsegúreseÊdeÊqueÊlaÊsillaÊdeÊruedasÊeléctricaÊestéÊapagada. 

PasoÊ 2:Ê AsegúreseÊ deÊ queÊ laÊ bateríaÊ yÊ elÊ JoystickÊ (controlador)Ê esténÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
conectados. 

PasoÊ3:ÊConecteÊelÊenchufeÊdeÊsalidaÊdelÊcargadorÊaÊ laÊ tomaÊdeÊdebajoÊdelÊ
JoystickÊ(controlador). 

PasoÊ4:ÊconecteÊelÊenchufeÊprincipalÊdelÊcargadorÊaÊlaÊfuenteÊdeÊalimentaciónÊ
yÊ seÊ encenderáÊ unaÊ luzÊ rojaÊ indicandoÊ queÊ seÊ estáÊ cargando.Ê LaÊ cargaÊÊÊÊÊ
completaÊnecesitaÊdeÊ8ÊaÊ10Êhoras,ÊnoÊsobrecargueÊmásÊdeÊ24Êhoras. 

PasoÊ5:ÊParaÊevitarÊqueÊlaÊvidaÊútilÊdeÊlaÊbateríaÊseÊacorte,ÊcargueÊlaÊbateríaÊalÊ
menosÊunaÊvezÊporÊmesÊcuandoÊnoÊseÊutilizaÊlaÊsillaÊdeÊruedas. 

NoÊdejeÊdeÊcargarÊhastaÊqueÊfinaliceÊelÊprocesoÊdeÊcarga.ÊSiÊnoÊÊÊÊ
realizaÊcargasÊcompletasÊacortaráÊlaÊvidaÊútilÊdeÊlaÊbatería. 
CuandoÊ laÊ bateríaÊ estáÊ completamenteÊ cargada,Ê elÊ indicadorÊ
delÊcargadorÊseÊiluminaráÊenÊverde.Ê 
DespuésÊ deÊ terminarÊ deÊ cargar,Ê desenchufeÊ laÊ fuenteÊ deÊÊÊÊÊÊÊ
alimentación.Ê DeÊ loÊ contrarioÊ laÊ bateríaÊ seÊ descargaráÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
lentamente.Ê NoÊ cargueÊ másÊ deÊ 24Ê horasÊ implicaÊ peligroÊ deÊÊÊÊÊÊ
sobrecarga.Ê 

 

LosÊusuariosÊdebenÊseguirÊ lasÊsiguientesÊ reglasÊparaÊevitarÊcargarÊ
peligros: 
DebeÊestarÊbienÊventiladoÊduranteÊlaÊcarga.ÊNoÊexpongaÊ laÊsillaÊdeÊ
ruedasÊaÊlaÊluzÊsolarÊniÊaÊlaÊhumedad. 

ElÊ rangoÊdeÊ temperaturaÊdelÊ entornoÊdeÊcargaÊdebeÊserÊdeÊ10C˚ÊaÊ50C˚.ÊSiÊ
estáÊ fueraÊ delÊ rangoÊ medioÊ deÊ temperatura,Ê laÊ bateríaÊ noÊ funcionaráÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
correctamenteÊyÊpuedeÊdañarlaÊfácilmente. 
EsÊnormalÊqueÊelÊventiladorÊhagaÊunÊsonidoÊduranteÊlaÊcarga.ÊEsÊparaÊenfriarÊ
elÊcargadorÊenÊmomentosÊconcretos,ÊporÊfavorÊnoÊseÊpreocupe. 
EviteÊqueÊ algúnÊ líquidoÊentreÊalÊ cargadorÊ duranteÊ laÊ carga.ÊYÊnoÊcoloqueÊelÊ
cargadorÊsobreÊproductosÊ inflamables,Ê talesÊcomo:ÊcombustibleÊeÊ inclusoÊ losÊ
propiosÊreposapiésÊoÊelÊcojínÊdelÊasientoÊdeÊlaÊsilla. 
ManténgaseÊ alejadoÊ deÊ lasÊ llamasÊ alÊ cargarÊ laÊ batería.Ê LasÊ llamasÊ puedenÊ
provocarÊunÊincendioÊenÊlaÊbateríaÊoÊexplosión. 
LaÊcargaÊproduceÊhidrógeno,ÊnoÊfumeÊmientrasÊseÊcarga. 
NoÊdesenchufeÊ laÊ fuenteÊdeÊalimentaciónÊcuandoÊ laÊ tomaÊdeÊcorrienteÊoÊ lasÊ
manosÊesténÊmojadas,ÊyaÊqueÊpodríaÊprovocarÊunaÊdescargaÊeléctrica. 
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MONTAJEÊYÊREGULACIONESÊ 

DesplegarÊsillaÊdeÊruedasÊeléctrica 

SujeteÊ elÊ tuboÊ delÊ respaldoÊ conÊ unaÊmanoÊ yÊ conÊ laÊ otraÊ elÊ asiento.Ê ÁbralaÊÊÊÊ
realizandoÊ fuerza,Ê talÊ comoÊ muestraÊ laÊ figuraÊ 1,Ê hastaÊ queÊ estéÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
completamenteÊdesplegada. 

LuegoÊcierreÊelÊbloqueoÊ deÊ seguridad,ÊtalÊcomoÊmuestraÊlaÊfiguraÊ2,ÊqueÊseÊ
encuentraÊdebajoÊdelÊrespaldo.Ê 

AntesÊdeÊusar,ÊporÊfavorÊasegúreseÊdeÊqueÊelÊbloqueoÊdeÊseguridadÊ
estéÊ bienÊ cerrado.Ê DeÊ loÊ contrario,Ê provocaríaÊ queÊ seÊ plegaraÊ alÊÊÊ
conducirla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PlegadoÊdeÊlaÊsillaÊdeÊruedasÊeléctrica 

PliegueÊelÊreposapiésÊyÊabraÊelÊbloqueoÊ deÊ seguridad,ÊtalÊcomoÊmuestraÊlaÊ
figuraÊ3. 
LuegoÊsujeteÊconÊunaÊmanoÊelÊ tuboÊdelÊ respaldoÊyÊconÊ laÊotraÊmanoÊ tireÊdelÊ
asientoÊhastaÊqueÊlaÊsillaÊseÊplegueÊporÊcompletoÊ(figuraÊ4). 
 

 

 

 

 

 

 

FiguraÊ1 FiguraÊ2 

FiguraÊ4 FiguraÊ3 
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InstalarÊelÊJoystick 

InserteÊelÊJoystickÊenÊelÊtuboÊdelÊreposabrazosÊ(figuraÊ5).ÊPuedeÊcolocarloÊenÊ
elÊ ladoÊ derechoÊ oÊ izquierdo,Ê dependiendoÊ deÊ laÊ manoÊ queÊ useÊ paraÊ laÊÊÊÊÊÊÊÊ
conducción.ÊYÊluegoÊaprieteÊelÊpomoÊconÊfirmezaÊ(figuraÊ6). 
Nota:Ê TengaÊ enÊ cuentaÊ queÊ elÊ JoystickÊ debeÊ estarÊ enÊ posiciónÊ totalmenteÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
horizontalÊ.Ê 
 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓNÊYÊEXTRACCIÓNÊDEÊLAÊBATERÍA 

InstalaciónÊdeÊlaÊbatería 

ColoqueÊ laÊ ranuraÊdeÊ laÊbateríaÊenÊelÊ tuboÊposterior,Ê
debajoÊdelÊasientoÊ(figuraÊ7),ÊretireÊelÊpomoÊsituadoÊenÊ
elÊ tuboÊ delantero,Ê debajoÊ delÊ asientoÊ (figuraÊ 8)Ê yÊÊÊ
apoyeÊ laÊ bateríaÊ enÊ elÊ tubo.Ê VuelvaÊ aÊ Ê atornillarÊ elÊÊ
pomo,ÊparaÊfijarÊ laÊbateríaÊalÊchasisÊdeÊ laÊsillaÊ(figuraÊ
9).Ê AsegúreseÊ queÊ noÊ tieneÊmovimientoÊ yÊ estáÊ bienÊÊÊÊÊ
sujeta. 

LuegoÊ conecteÊ elÊ cableÊ delÊ JoystickÊ alÊ cableÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
adaptadorÊdeÊbatería.ÊEstasÊconexionesÊsonÊdeÊcolorÊ
rojoÊ (figuraÊ 10).Ê UnaÊ vezÊ realizado,Ê conecteÊ elÊÊÊÊÊÊÊÊ
extremoÊnegroÊdelÊadaptadorÊdeÊbateríaÊaÊcualquieraÊ
deÊ lasÊdosÊentradasÊdeÊ laÊ caja,ÊantesÊdebeÊ retirarÊ laÊ
tapaÊdeÊlaÊentradaÊqueÊdeseÊusar,ÊtalÊcomoÊmuestraÊlaÊ
figuraÊ11.Ê 

 

Nota:Ê LaÊ otraÊ entradaÊ queÊÊÊÊÊÊ
disponeÊlaÊbatería,ÊseÊusaráÊparaÊ
laÊ cargarlaÊ enÊ laÊ silla.Ê TambiénÊ
seÊpuedeÊcargarÊfueraÊdeÊlaÊsilla. 

FiguraÊ5 FiguraÊ6 

FiguraÊ7 

FiguraÊ8 

FiguraÊ10 

FiguraÊ9 

FiguraÊ11 
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BATERÍAÊYÊCARGADOR 

RequisitosÊdelÊcargador 

ElÊ cargadorÊ seÊ usaÊ paraÊ cargarÊ laÊ batería.Ê DuranteÊ laÊ cargaÊ enÊ laÊ sillaÊ deÊÊÊÊ
ruedasÊeléctrica,ÊnoÊlaÊuse. 

DatosÊtécnicosÊdelÊcargador 

VoltajeÊdeÊentrada:ÊAC220VÊ(110V)Ê±Ê10%ÊÊ 
VoltajeÊdeÊsalida:Ê24VÊ/ÊDCÊ 
CorrienteÊdeÊsalida:Ê1.5Ê~Ê5A 
NivelÊdeÊprotecciónÊdeÊentradaÊIPX1. 
ElÊcargadorÊcumpleÊlosÊrequisitosÊdeÊGBÊ4706.1-2005ÊyÊGBÊ4706.18-2005. 
 

USOÊDELÊCARGADORÊ(CARGAÊDEÊBATERÍA) 

TipoÊ1Ê(cargaÊdirectamenteÊenÊlaÊbatería) 

ParaÊcargarÊlaÊbatería,ÊconecteÊelÊcargadorÊconÊlaÊfuenteÊdeÊalimentaciónÊyÊelÊ
enchufeÊaÊlaÊcajaÊdeÊlaÊbatería.Ê 

ProcesoÊdeÊcarga: 

PasoÊ 1:Ê AsegúreseÊ deÊ queÊ laÊ sillaÊ deÊ ruedasÊ eléctricaÊ estéÊ totalmenteÊÊÊÊÊÊÊÊ
apagada. 

PasoÊ2:ÊDesconecteÊlosÊenchufesÊqueÊconectanÊlaÊcajaÊdeÊlaÊbateríaÊyÊelÊcableÊ
delÊJoystickÊ(controlador) 

PasoÊ4:ÊConecteÊelÊenchufeÊdeÊsalidaÊdelÊcargadorÊalÊenchufeÊdeÊ laÊcajaÊdeÊ
batería. 

PasoÊ5:ÊConecteÊelÊenchufeÊprincipalÊdelÊcargadorÊaÊlaÊfuenteÊdeÊalimentaciónÊ
yÊseÊencenderáÊunaÊluzÊrojaÊindicandoÊqueÊestáÊenÊcarga.ÊLaÊcargaÊcompletaÊ
necesitaÊdeÊ8ÊaÊ10Êhoras,ÊnoÊsobrecargueÊmásÊdeÊ24Êhoras. 

PasoÊ 6:Ê ParaÊ evitarÊ acortarÊ laÊ vidaÊ útilÊ deÊ laÊ batería,Ê cargueÊ laÊ bateríaÊ alÊÊÊÊÊ
menosÊunaÊvezÊalÊmesÊcuandoÊlaÊsillaÊdeÊruedasÊnoÊseÊestáÊutilizando. 

 

TipoÊ2Ê(cargaÊaÊtravésÊJoystickÊoÊcontrolador) 

ParaÊcargarÊlaÊbatería,ÊconecteÊelÊcargadorÊconÊlaÊfuenteÊdeÊalimentaciónÊyÊelÊ
enchufeÊdelÊJoystickÊ(controlador).Ê 
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ReposabrazosÊabatible 

ParaÊ abatirÊ elÊ reposabrazosÊ debeÊ presionarÊ elÊ botónÊ deÊ cierreÊ talÊ comoÊÊÊÊ
muestraÊlaÊfiguraÊ16ÊyÊtirarÊhaciaÊarribaÊconÊlaÊotraÊmanoÊparaÊabatirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ParaÊvolverÊaÊcolocarloÊenÊlaÊposiciónÊdeÊuso,ÊsimplementeÊabataÊhaciaÊabajoÊ
elÊ reposabrazosÊ hastaÊ oírÊ elÊ “clic”Ê delÊ botónÊ deÊ cierre.Ê AsegúreseÊ queÊ estáÊ
sujetoÊtirandoÊhaciaÊarribaÊelÊreposabrazos. 

FiguraÊ16 

CambiarÊentreÊmodoÊmanualÊyÊmodoÊeléctrico 

ModoÊmanual:ÊapagueÊ yÊ detengaÊ laÊ sillaÊ
deÊ ruedas,Ê presioneÊ lasÊ 2Ê palancasÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ubicadasÊ enÊ losÊ motoresÊ haciaÊ abajoÊ
(haciaÊelÊcandadoÊabierto)ÊparaÊÊÊliberarÊlaÊ
tracciónÊdeÊlasÊruedas. 

ModoÊeléctrico:ÊtireÊ deÊ lasÊ 2Ê palancasÊÊÊÊ
haciaÊ arribaÊ (haciaÊ elÊ candadoÊ cerrado)Ê
paraÊ volverÊ aÊ activarÊ laÊ tracciónÊ enÊ lasÊ
ruedas. 

AlÊ cambiarÊ delÊ modoÊ manualÊ alÊ modoÊ deÊ accionamientoÊ eléctrico,ÊÊÊ
compruebeÊ queÊ lasÊ palancasÊ deÊ engancheÊ yÊ desengancheÊ deÊ laÊÊÊÊÊ

tracciónÊesténÊenÊlaÊposiciónÊcorrecta. 

NoÊdesactiveÊelÊmodoÊdeÊconducciónÊeléctricaÊdeÊlaÊsillaÊdeÊruedasÊcuandoÊelÊ
usuarioÊestéÊconduciendoÊporÊpendientes. 
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DesmontajeÊdeÊlaÊbatería 

DesconecteÊ elÊ conectorÊ delÊÊ
JoystickÊaÊlaÊbateríaÊ(figuraÊ12),ÊyÊ
luegoÊ retireÊ elÊ pomoÊ (figuraÊ 13).Ê
RecuerdeÊ volverÊ aÊ atornillarÊ elÊ
pomoÊ enÊ suÊ sitio,Ê paraÊ noÊÊÊÊÊÊÊ
perderlo. 

Reposapiés 

ElÊreposapiésÊseÊpuedeÊlevantarÊoÊbajarÊtalÊcomoÊ
muestraÊlaÊfiguraÊ14. 

 

 

 

 

InstalaciónÊyÊdesmontajeÊdeÊlosÊantivuelcos 

PresioneÊlosÊdosÊbotonesÊeÊinserteÊelÊantivuelcoÊenÊelÊtuboÊinferiorÊdelÊmotorÊ
(figuraÊ 15),Ê asegúreseÊ queÊ losÊ dosÊ botonesÊ hanÊ hechoÊ unÊ “clic”.Ê TireÊ delÊÊÊÊÊ
antivuelcoÊ paraÊ asegurarseÊ queÊ estáÊ sujetoÊ alÊ tubo.Ê RepitaÊ estaÊ mismaÊÊÊÊÊÊ
operaciónÊparaÊelÊotroÊantivuelco.Ê 

 

 

 

 

 

ParaÊretirarÊ losÊantivuelcosÊsolamenteÊdebeÊpresionarÊlosÊdosÊbotonesÊyÊtirarÊ
haciaÊfueraÊdeÊellosÊ(figuraÊ16) 

FiguraÊ13 FiguraÊ12 

FiguraÊ14 

FiguraÊ15 

FiguraÊ16 


